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1. Allgemein 

1.1 Hinweise 
 
Dieses Handbuch ist vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig zu lesen 
und die darin enthaltenen Anweisungen unbedingt einzuhalten. 
 

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann den Verlust von An-
sprüchen aus Haftung und Gewährleistung zur Folge haben!  

 
 

Bedeutung der Symbole, die in diesem Bedienungshandbuch  
verwendet werden: 

 

 
:  Warnungen 

 

 :  besonders wichtige Hinweise zur Beachtung 
 

 
:  diese Aktionen unbedingt vermeiden  

 
STICHWORTE sind in kursiver Schreibweise am rechten Rand 
   aufgeführt 

 
 
 

1.2 Transport/Lagerung/Auspacken 
 

Beim Transport ist darauf zu achten, dass das Gerät gegen zu starke 
Stöße und Erschütterungen geschützt wird. Der Gerätetransport ist grund-
sätzlich nur im Originalkarton mit den speziellen Dämpfungselementen 
durchzuführen.  
Bei längerer Lagerung des Gerätes ist dieses in eine Plastikhülle zu ver-
packen, in der ein Silica-Gel-Trockenmittel das Gerät vor Feuchtigkeit 
schützt. Während der Lagerung oder des Transportes darf der Tempera-
turbereich von -10°C bis +60°C nicht über-, bzw. unterschritten werden. 

TRANSPORT-
SCHADEN ? 

Sofort nach dem Auspacken ist das Gerät auf äußere Beschädigungen, 
die z.B. durch den Transport hervorgerufen worden sein könnten, zu un-
tersuchen. Liegen solche vor, ist unverzüglich der Lieferant zu verständi-
gen; das Gerät darf nicht eingeschaltet werden. 
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2. Gerätebeschreibung 

2.1. Geräteaufbau 

2.1.1. Frontseite 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1        2                    3                 4            5                       6         7 
 
 
Abb. 1  Frontseite 

 
  1 Netzschalter 
  2 Abdeckung Aktivkohlefilter 
  3 Gerätestatus-Anzeige 
  4 LCD-Anzeige 
  5 LED-Ampel Messstellen 
  6 Taster (für Einstellungen) 
  7 Steckplatz USB-Stick (optional) 
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2.1.2. Rückseite 
 

                9                                        5                  10              11    12    13    14 

 
     1         2              3           4                         5              6       7            8 
 
 
Abb. 2  Rückseite 

 

1 CPU-Einschub 8 Netzteil-Einschub 
2 Reset-Taster 9 Service-Schnittstelle 
3 Options-Baugruppe  10 Messgas – Auslass 
4 Sensor-Einschub 11 Messgas-Einlässe (1..3) 
5 Verschlauchung MG/MIF – Sensor 12 Gasfluss-Kontrolle (Option) 
6 MG/MIF - Einschub 13 SUB-D-Stecker Maschinen Interface 
7 Verschlauchung MG/MIF- A-Kohlefilter 14 Anschluss für Netzkabel 
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2.2. Funktionsbeschreibung 
 

2.2.1. Sensor-Funktionsbeschreibung 
 

In den Geräten des Typs M.A.C 2240 wird ein Sensor, der nach dem 
Prinzip der  

Infrarot-Optoakustik 
 

arbeitet, verwendet. Es wird dabei die physikalische Eigenschaft vieler 
Gase ausgenutzt, auf elektromagnetische Wellen (z.B. infrarote 
Strahlung) einer (oder mehrerer) für jedes Gas spezifischen Wellen-
länge(n) zu reagieren und diese Energie aufzunehmen. 

PRINZIP  
Eine Infrarot-Strahlungsquelle gibt in einem weiten Wellenlängenbe-
reich IR-Strahlung ab. Spezielle optische Filter lassen von dem Spekt-
rum der Strahlungsquelle nur definierte Wellenlängen mit kleiner 
Bandbreite durch. Diese Wellenlängen sind jeweils charakteristisch 
für die zu bestimmenden Gaskomponenten. Die Gaskomponenten ab-
sorbieren bei diesen Wellenlängen IR-Strahlung. 
Dieser Effekt wird durch den Messwertaufnehmer in elektrische Sig-
nale umgesetzt. 
 
Aus diesen Signalen werden über die Kalibrierfunktionen (gerätein-
tern abgelegt) die Konzentrationen der Komponenten errechnet. 
 



 

 5 

 

2.2.2. Geräte-Schema 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5 Geräte-Schema 
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2.2.3. Geräte-Funktionsbeschreibung  
 

Die Geräte des Typs M.A.C 2240 sind vorwiegend vorgesehen zur 
Messung von Gaskonzentrationen in Anlagen und Arbeitsräumen. Sie 
sind mit 1 bis 3 Messgasanschlüssen ausgerüstet, die entweder durch 
die Geräte-Software automatisch oder von einer externen Steuerung 
(Anlagen-/Maschinensteuerung) angewählt werden können. Zwei 
Grenzwerte pro Messkanal können entsprechend den jeweiligen An-
forderungen unabhängig voneinander eingestellt werden. 
Zur Messung der Gaskonzentration an dem aktuell angewählten 
Messkanal wird durch eine geräteinterne Membranpumpe über einen 
Partikelfilter und die Messgasleitung das zu analysierende Gas in den 
Sensor gesaugt (aktive Probenahme). Die an der Messkammer ange-
brachten Ventile werden geschlossen. Während des Messvorgangs 
wird eine große Anzahl von einzelnen Messwerten integriert. Das Re-
sultat wird laufend auf der Anzeige ausgegeben und mit dem für den 
aktuellen Messkanal gültigen Grenzwerten verglichen. Nach Ende des 
Messvorgangs wird die Messkammer wieder geöffnet und neues Gas 
angesaugt. Anschließend startet ein neuer Messvorgang, u.s.w. 
 
Der gesamte Zyklus dauert ca. 20 Sekunden. Eine Bewertung des 
Vergleiches Grenzwert / Messwert erfolgt jedoch erst nach einer von 
der Gerätesoftware vorgegebenen Zeit, um Fehlbewertungen durch 
kurzzeitige Konzentrationsschwankungen zu vermeiden.  
Ergibt die Bewertung eine Unterschreitung des Grenzwertes, wird dies 
der angeschlossenen Anlagen-/Maschinensteuerung durch Schließen 
eines messkanalbezogenen potentialfreien Relaiskontaktes mitgeteilt. 
Auf der korrespondierenden „Ampelanzeige“ wird „Grenzwert unter-
schritten“ signalisiert (grüne Signalleuchte). Bei Überschreitung des 
Voralarm-Grenzwertes erfolgt keine Kontaktgabe an MOK(1..3)V, die 
„Ampel“ zeigt „gelb“. Wenn zusätzlich der Hauptalarm-Grenzwert 
überschritten wird, so erfolgt auch keine Kontaktgabe an 
MOK(1..3)H, die „Ampel“ zeigt „rot“. Wird der aktuelle Messkanal in 
diesem Zustand verlassen, gibt das Gerät optisch und akustisch Alarm, 
der Alarmkontakt wird geschlossen. 
 
Ein externer Drucker (Option) druckt automatisch beim Umschalten 
von einem Messkanal auf einen anderen (oder beim Umschalten von 
einem Messkanal in den Betriebsbereitschaftsmodus) die zuletzt ge-
messene Konzentration sowie die Bewertung in Bezug zum einge-
stellten Grenzwert aus. Alternativ können auch die Konzentrations-
mittelwerte über bestimmte Zeitintervalle gebildet und ausgedruckt 
werden. Mit einem USB-Memory-Stick (Option) können diese Mit-
telwerte auch über lange Zeit gespeichert werden und einer Auswer-
tung und Archivierung außerhalb des Gerätes zugänglich gemacht 
werden.   
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2.3 Werksseitige Einstellungen 
 
Zur optimalen Abstimmung des Gerätes auf den vorgesehenen Einsatz 
können folgende Parameter der Gerätekonfiguration durch den Kunden 
bestimmt und werksseitig oder durch einen autorisierten Service einge-
stellt werden. 
 
�  Alarmschwellen (in ppm) 
�  Betriebsmodus (extern gesteuerter oder  

 automatischer Messbetrieb) 
�  zyklische Nullpunktmessung (aktiviert, nicht aktiviert, Zeitinter-

valle) 
�  Bezugstemperatur und -druck Standard: 0 °C und 1013 mbar 

 
 
Für die Änderung weiterer Betriebsmodi, wie z.B. spezieller Zykluszei-
ten, ist der Austausch der Standardsoftware gegen eine spezielle Soft-
ware nötig. 

 

2.4 Einstellungen durch den Benutzer 
 

2.4.1. Einstellung Uhrzeit / Datum 
 

Rechts neben dem Display befinden sich hinter zwei kleinen Bohrun-
gen in der Frontplatte Taster, die mit einem kleinen Schraubenzieher 
o.ä. zu betätigen sind (Abb. 1 Position Nr. 4).  
Damit können z.B. Uhrzeit und Datum eingestellt werden.  
Zu dieser Einstellung sind folgende Schritte durchzuführen: 
 
�  Gerät ausschalten 
 
�  Obere Taste gedrückt halten und Gerät einschalten. 

Am Display erscheint die Eingabemaske. Lassen Sie die obere 
Taste nun los. Der Cursor blinkt bei „Tag“. 
 

 
 

�  Erneutes drücken der oberen Taste erhöht die Ziffer um jeweils 1, 
nach Erreichen des max. Wertes beginnt der Zähler von vorne. 

�  Bestätigung des eingegebenen Tages durch kurzes Drücken der 
unteren Taste. 

�  Der Cursor springt weiter auf die nächste Position („Monat“). 
Verfahren Sie weiter, wie oben beschrieben. 
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Nach abgeschlossener Eingabe des Datums springt der Cursor auf die 
Uhrzeit. 
 

 
 
�  Eingabe der Uhrzeit auf gleiche Weise wie das Datum. 

ACHTUNG: Eingabe der Uhrzeit im 24-Stunden-Format  
(z.B. 22:40 für 10:40 pm) 

�  Nach Bestätigung der Minuteneingabe springt das Gerät zurück in 
den Hardware-Test. 
 

Bei fehlerhafter Eingabe bitte mit dem Vorgang von vorne beginnen. 
Gerät dazu wieder ausschalten.  

 
 

2.5. Technische Daten 
 
 
Abmessungen: H x B x T ca.: 150 x 235 x 270 (mm), 
 Gewicht : ca. 5 kg 
elektr. Anschluss: Weitbereichseingang  
 90V – 264V Wechselspannung 
 47 – 63 Hz 
Leistungsaufnahme: max. 65 W 
Temperaturbereich: Lagerung: ca. - 10°C bis + 60°C 
 Betrieb: + 10°C bis + 40°C 
Luftfeuchtebereich: 0 bis 95% relative Feuchte, nicht kondensierend 
Anzeige: 4-Zeilig, 20 Zeichen LCD-Display, Monochrome 
Messprinzip: physikalisch, Infrarot-Spektroskopie, 
 optoakustischer Sensor 
Messkomponente 
und Messbereiche: nach Kunden-Spezifikation 
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3.  Aufstellung, Installation 

3.1. Aufstellung  
AUF-
STELLUNGSORT 
 

Um die einwandfreie Funktion des Gerätes zu gewährleisten, sollte 
dieses an einem möglichst vibrationsfreien Ort installiert werden. 
Um eine gute Luftzufuhr zur Kühlung des Gerätes sicherzustellen, 
muss eine Entfernung vom Gerät zu den umgebenden Wänden von 

mindestens 5 cm eingehalten werden (siehe auch Kapitel 3.2.2).  

 

 
 

Niederfrequente Schwingungen (bis 30 Hz) sind zu vermeiden. 

 

 
Das Gerät ist für einen Umgebungstemperaturbereich von +10°C bis 
+40°C spezifiziert. Kondensation von Luftfeuchtigkeit im Gerät ist zu 
vermeiden. 

FILTER  
 

Zur Vermeidung einer Verschmutzung der Ventile und der Mess-
kammer darf das Gerät nur mit geeigneten Filtern an allen Mess-

stellen betrieben werden. Die Filter sind unmittelbar hinter den Ven-
tilen an der Maschine bzw. an der Gasentnahmestelle anzubringen. 

 

 
Geeignete Filter sind so beschaffen, dass eine Filterung von 
5 Mikrometer Partikelgröße sichergestellt wird. 

 
 

3.2. Installation zur Anlagensteuerung 
 

3.2.1. Vorbereitung an der Maschine 
Die Installation des Gerätes ist entsprechend den Anweisungen in 
Anhang A durchzuführen. 

LÄNGE DER 
MESSGAS- 
LEITUNGEN 

Es ist zu beachten, dass der Messcomputer für Messgasleitungen bis 
zu einer maximalen Länge von 5m PTFE-Schlauch (Durchmesser 
4/2,5mm) eingestellt ist. Sollten andere Schlauchlängen oder -durch-
messer erforderlich sein, so sind mit dem Hersteller die dafür nötigen 
Maßnahmen abzustimmen. 
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MASCHINEN- 
INTERFACE 

Die Kommunikation des Messgerätes mit der Maschinensteuerung er-
folgt über das Maschinen-Interface. Die Ein- und Ausgänge sind am 
Sub-D-Stecker (Geräterückseite) aufgelegt, siehe Abb.2, Position  
Nr. 6. Die Steckerbelegung sowie die Bezeichnungen der Signale sind 
in Anhang unter A1, sowie Abb. A3 und A5 dargestellt. Die Ein-
gänge sind über Optokoppler galvanisch vom Messgerät getrennt. Die 
Ausgänge sind potentialfreie Relaiskontakte. Der Anschluss-Stecker 
wird über das Interfacekabel mit der Maschinensteuerung oder einer 
anderen Steuerung verbunden, siehe Anhang, Abb. A1 und A4. 
 
 

3.2.2. Messgerät 
EINBAU 
SCHALT- TAFEL 
ETC. 

 Bei Einbau in Maschinen-Schalttafel o.ä. 
Der Einbauort des Gerätes ist so zu wählen, dass 
 
1. die Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +40°C liegt  
2. die Vibrationen möglichst gering sind  
3. eine einwandfreie Luftzufuhr zu den, im Gerät eingebauten, 
 Lüftern gegeben ist. 
 

Bei Einbau des Gerätes ist darauf zu achten, dass ein Frei-
raum (Abstand zu anderen Geräten, Schaltschrankwänden, 

etc.) von mindestens 50 mm seitlich, oben und unten ein-
gehalten wird. Nach hinten sollten mindestens 60 mm für 
den Steuerkabelanschluss und die Schläuche frei bleiben. 

 

 

Die Verminderung der Freiräume um das Gerät kann zur 
Überhitzung, Fehlfunktion oder Totalausfall des Gerätes 

führen! 
 

 
Die Installation des Gerätes ist entsprechend den Anweisungen 
in Anhang A durchzuführen. 
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ELEKTR. 
ANSCHLUSS 

 Elektrischer Anschluss 
Die elektrische Versorgung für M.A.C 2240 muss folgende An-
forderungen erfüllen: 
 
Nennspannung: 90V bis 264V Wechselspannung 
Frequenz: 47 bis 63 Hz 
elektrische Leistung: max. 65 W  
 
 

Prüfen Sie vor dem Anschluss des Gerätes, ob die Versor-
gungsspannung diese Anforderungen erfüllt und fachgerecht 
abgesichert ist. Bei falscher Versorgungsspannung kann die 
Gerätesicherung durchbrennen oder das Gerät beschädigt 

werden. 

 

 

VORSICHT HOCHSPANNUNG! 

Sollte aus irgendwelchen Gründen das Gerät geöffnet wer-
den, so ist unbedingt vorher der Netzstecker zu ziehen. 

 

 
 
 
MESSGAS- 
ANSCHLÜSSE 

 Messgasanschlüsse 
Messgasauslass und -einlässe am M.A.C 2240 sind aus Ka-
pitel 2.1.2, Abb. 2, Position Nr. 8 und 9 zu ersehen. 
Einzelheiten zu den Messgasschläuchen, zum Einbau der Par-
tikelfilter und zur Messgasentnahme sind in Anhang A be-
schrieben.  
Der regelmäßige Austausch der Filter ist im Kapitel 7, Wartung, 
beschrieben. 
 

 

Falsche Installation der Filter und zu lange Wartungsinter-
valle führen zu Fehlfunktionen oder Schäden am Messgerät! 

 

 

Zur Vermeidung einer Verschmutzung der Ventile und der 
Messkammer darf das Gerät nur mit entsprechenden Filtern 

betrieben werden. Die Filter sind unmittelbar hinter den 
Entnahme-Ventilen an der Maschine/Anlage anzubringen! 
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4. Inbetriebnahme 
 
Stellen Sie vor dem Anschluss des Gerätes an das Netz sicher, dass die 
Versorgungsspannung den Anforderungen von Kapitel 3.2.2. entspricht. 

 

Vor Inbetriebnahme sind aus dem Gerät die Staubschutzkappen von 
den Messgas-Aus- und Eingängen zu entfernen sowie das Vorhan-

densein des Nullgas-Filters zu überprüfen.  

 
Schalten Sie danach das Gerät mit dem Schalter in der Frontplatte ein. 
 

5. Betrieb 
 

Nach dem Einschalten führt das Gerät automatisch folgende Routinen 
durch, bevor der eigentliche Messbetrieb aufgenommen wird: 
 

�  Selbsttest 
�  Aufheizphase 
�  Nullpunktmessung 
 

Während des gesamten Vorgangs blinkt die grüne Betriebs-LED. 

5.1 Geräte-Selbsttest 
 
Unmittelbar nach dem Einschalten führt das Gerät einen Selbsttest durch.  
Dabei werden auch alle optischen und akustischen Anzeigen kurz ge-
startet. Es werden auch Informationen über die Messkomponente und den 
Gesamt-Messbereich der installierten Messzelle angezeigt. 
 
Während der Aufheizphase und der gesamten, normalen Betriebszeit (je-
doch nicht im Bereitschafts-Modus) führt das Gerät regelmäßig einen 
Selbsttest durch, bei dem wichtige Gerätefunktionen überprüft werden. 
Sollte eine Störung auftreten, wird die Aufheizphase oder die Messung 
unterbrochen und die wahrscheinliche Störungsursache im Display ange-
zeigt (siehe Kapitel 6, - Betriebsstörungen). Gleichzeitig ertönt ein akus-
tischer und optischer Alarm (Blinken der Anzeige und der Störungs-
Leuchte), der durch Drücken der Alarmquittungstaste (falls an der ange-
schlossenen Anlage realisiert) abgestellt werden kann oder nach 1 Minute 
automatisch erlischt. Im Fall einer Gerätestörung ist ein Neustart des Ge-
rätes notwendig. 
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5.2 Aufheizphase 
 

 
 
Die Messzelle im Sensor wird anschließend auf 50 °C aufgeheizt. Dies 
dauert bei einer Umgebungstemperatur von ca. 20 °C ungefähr 15 Minu-
ten. Die jeweils aktuelle Temperatur wird im Display angezeigt, ebenso 
eine Fortschrittsanzeige.  
 

 

 
 
Nach Erreichen von 50°C wird eine Stabilisierungsphase eingeleitet, um 
sicherzustellen, dass der Sensoreinschub gleichmäßig die gewünschte 
Betriebstemperatur angenommen hat.  
 
Am Ende der Stabilisierungsphase beginnt das Gerät mit der Nullpunkt-
messung. 

5.3 Nullpunktmessung 
 
Durch die Nullpunktmessung werden eventuelle Veränderungen der Sen-
sorik kompensiert (z.B. Alterung der Infrarot-Strahlungsquelle) und da-
mit die Nullpunktdrift weitestgehend eliminiert. Dabei wird die Umge-
bungsluft über den eingebauten Aktivkohlefilter (Abb. 1, Position Nr. 5) 
oder ggf. einen externen Nullgas-Anschluss (siehe unten) angesaugt und 
im Sensor gemessen. Da bei vorschriftgemäßer Wartung des Nullpunkt-
filters der zu messende Stoff an der Aktivkohle adsorbiert wird, ist die 
Stoffkonzentration im Sensor gleich Null. 
 

Um eine fehlerfreie Nullpunktmessung sicherzustellen, muss der 
Aktivkohlefilter (falls vorhanden) regelmäßig gewechselt werden. 
Verbrauchte Aktivkohlefilter führen zu falschen Messergebnissen 

oder Gerätestörung!  

 

 
INTERNE 
MESSBEREICHE 

M.A.C 2240 ist mit verschiedenen Sensoren lieferbar, die je nach Anfor-
derung bis zu 3 interne, automatisch geschaltete Messbereiche besitzen. 
Für jeden internen Messbereich wird der Konzentrationsnullpunkt ge-
messen und eingestellt. Das Gerät stellt nur dann den Nullpunkt ein, 
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wenn mindestens 6 aufeinander folgende Nullpunktmessungen inner-
halb einer vorgegebenen Toleranz liegen. Tritt ein Messwert außerhalb 
der Toleranzwerte auf (verursacht z.B. durch verschmutzte Messzelle, 
Undichtigkeiten etc.), wird die Zahl der bisher ermittelten Messwerte auf 
Null zurückgesetzt. Dann beginnt M.A.C 2240 mit einem neuen Versuch 
der Nullpunktmessung. Wenn nach 50 Versuchen weniger als 6 aufein-
ander folgende korrekte Messwerte vorliegen, bricht das Gerät die Null-
punktmessung ab und zeigt eine Störmeldung an (siehe Kapitel 6). 

DAUER DER 
NULLPUNKT-
MESSUNG 

Die Dauer der Nullpunktmessung beträgt für jeden internen Messbereich 
im günstigsten Fall ca. 3 Minuten, im ungünstigsten Fall (bei Verschmut-
zungen der Gaswege und/oder Messzelle etc.) kann sie bis zu 15 Minuten 
betragen. Wird dabei keine ordnungsgemäße Nullpunktmessung erzielt, 
erfolgt eine Störmeldung (siehe Kapitel 6). 

 
EXTERNES 
NULLGAS 

Sollte es sich bei dem zu messenden Gas um einen Stoff handeln, der 
sich nicht auf Aktivkohle binden lässt, so kann auf den Nullgas-Eingang 
am Gerät ein externes Nullgas (z.B. Stickstoff oder Reinluft etc.) 
drucklos aufgegeben werden. 

 
ANZEIGE 

Während der Nullpunktmessung wird auf dem Display der jeweilige 
Messbereich sowie der Gesamtfortschritt angezeigt: 
 

 
 
MB zeigt den jeweiligen Messbereich an, V die Anzahl der versuchten 
Messungen und C die Summe der stabilen Werte. 
 
Nach erfolgreicher Nullpunktmessung schaltet das Gerät automatisch auf 
"Betriebsbereitschaft" (Standby-Modus). 
 
Abhängig von der Konfiguration des Gerätes wird entweder dieser Be-
reitschaftsmodus beibehalten oder es wird automatisch die Messung an 
einer voreingestellten Messstelle begonnen. 

AUTOMAT. 
NULLPUNKT 
MESSUNG 

M.A.C 2240 führt nach jedem Einschalten der Geräte-Anschluss-Span-
nung automatisch eine Nullpunktmessung durch.  
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MANUELLE  
NULLPUNKT 
MESSUNG 

In den Fällen, wo das M.A.C 2240 über einen Zeitraum von mehreren 
Tagen ununterbrochen in Betrieb ist und kleine Gaskonzentrationen zu 
messen sind, ist eine manuelle Nullpunktmessung zu empfehlen. 
Eine manuelle Nullpunktmessung kann vom Benutzer durch Betätigen 
der “Reset“-Taste auf der hinten liegenden Frontplatte der CPU-Bau-
gruppe (Abb. 2, Position Nr. 11) ausgelöst werden. 
Das Gerät beginnt dann mit dem in diesem Kapitel beschriebenen Ein-
schaltzyklus. Dabei wird auch eine Nullpunktmessung durchgeführt. 
 

ZYKLISCHE 
NULLPUNKT 
MESSUNG 

Für Geräte, deren Einsatz im Dauerbetrieb vorgesehen ist, empfiehlt sich 
anstelle einer wiederholt manuell ausgelösten Nullpunktmessung die 
werksseitige Aktivierung der Programmfunktion "zyklische Nullpunkt-
messung" (kann auch von autorisiertem Servicepersonal durchgeführt 
werden). 
 
Als Intervall für eine zyklische Nullpunktmessung kann jede Stunde im 
Bereich von 1 bis 35 Stunden eingestellt werden. Welches Intervall sinn-
voll ist, hängt vom Einsatz des Gerätes und von z.B. Zeiten für Schicht-
wechsel etc. ab. Standardmäßig wird, wenn durch den Benutzer nicht an-
ders angegeben, ein Wert von 24 Stunden eingestellt. 
 
Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird der Messbetrieb unterbrochen 
und eine Nullpunktmessung vorgenommen. Anschließend wird der 
Messbetrieb wieder aufgenommen. 
 
 

5.4 Automatischer Messbetrieb 
Bei der Konfiguration für automatischen Messbetrieb geht der 
M.A.C 2240 nach erfolgreicher Nullpunktmessung direkt zum Messbe-
trieb über (siehe Kapitel 5.6, Messvorgang). 
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5.5 Extern gesteuerter Messbetrieb 
Bei der Programmeinstellung für den extern gesteuerten Messbetrieb 
geht das Gerät nach erfolgreicher Nullpunktmessung in den Bereit-
schafts-Modus “Stand-By“. 
 

 
 
Es erfolgt keine Messung. 
 
Zur Minimierung des Pumpenverschleißes ist die Pumpe in diesem Zu-
stand abgeschaltet, alle anderen Komponenten sind jedoch voll verfüg-
bar. Deshalb kann das Gerät nach Anliegen einer Messanforderung be-
reits innerhalb von ca. 15 Sekunden mit einem Messvorgang beginnen. 
 
M.A.C 2240 wartet in diesem Betriebszustand auf eine Messanforderung. 
Diese wird dem Messgerät durch die externe Steuerung über das Maschi-
nen-Interface mit einem Signal MRQ(1..3) mitgeteilt (siehe Anhang A, 
Abb. A1, A2). 
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5.6 Messvorgang 
ANZEIGE 

Die Geräteanzeige informiert den Benutzer während des Messvorgangs 
ständig über die aktuelle Messgaskonzentration (bezogen auf die einge-
stellten Normierungsparameter) und andere Daten. 
 
        1               2                                                                    6 
 

 
 
      3                                                  5                                                                        4 
 
 
1. Die Messwerte werden sowohl in ppm, als auch in mg/m3 (bzw. g/m3) 

angezeigt. Steht vor dem Messwert das Symbol <, so liegt der wirk-
liche Messwert unterhalb des angezeigten Wertes. Sollte das Symbol 
> erscheinen, so liegt der Messwert oberhalb des Gesamt- Messbe-
reichs. Im Normalfall haben in diesem Fall auch die Grenzwert-
Alarme ausgelöst (falls entsprechend eingestellt). 

 

2. Der Text „Zone 2“ bezieht sich auf die angewählte Messstelle (hier: 
Messstelle 2). Der Name ist in der Konfiguration frei wählbar und 
kann vom Service oder autorisierten Personal eingestellt werden. 

 

3. Der Pfeil auf der linken Seite der Messwerte zeigt die Einheit an, die 
bei der Mittelwertbildung /-Speicherung und anderen Vorgängen ver-
wendet wird (hier: mg/m3) 

 

4. Die Symbole rechts neben A1 und A2 geben Aufschluss über die Lage 
des Messwertes zu den eingestellten Grenzwerten. Beachten Sie, dass 
der Grenzwert A1 geringer ist als der Grenzwert A2, also einen Vor-
alarm darstellt. Die Ampelanzeige am Frontpanel gibt ebenso Auf-
schluss über die Über- oder Unterschreitung der jeweiligen Grenz-
werte.  
In unserem Beispiel liegt der Messwert über dem Wert des Voralarms 
A1 und unter dem des Hauptalarms A2. 

 

5. In der letzten Zeile des Displays erkennen Sie den jeweils letzten Wert 
der angesprochenen Messstelle. Dieser Wert wird auch beim Wechsel 
der Messstelle noch angezeigt. Spezielle Softwarevarianten erlauben 
auch die Anzeige des Mittelwertes über eine feste Zeit oder eines 
„gleitenden“ Mittelwertes. 

 

6. Rechts oben sehen Sie die aktuelle Uhrzeit, sowie M für Messen, P für 
Pumpen oder W für Warten. 
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BEZUGSGRÖßEN 
Die angezeigten Messwerte für die Konzentration sind standardmäßig auf 
die Temperatur 0 °C und den Druck 1013 mbar bezogen. Andere Bezugs-
Temperaturen und -drücke können werksseitig eingestellt werden. Der 
aktuelle Luftdruck wird im M.A.C 2240 gemessen und die Konzentrati-
onswerte entsprechend korrigiert. Das Messgas wird in der Messzelle auf 
konstant 50 °C temperiert, sodass im Normalfall der Einfluss der Mess-
gastemperatur vernachlässigt werden kann.  
 

MESSZYKLUS 
Bei jeder Messung wird mit dem Standard-Messprogramm folgender Zy-
klus durchlaufen: 
 
1. die Messzelle wird ca. 5 Sekunden mit dem Messgas gespült (P). 
2. es wird ca. 3 Sekunden gewartet, damit sich das Gas in der Mess-

zelle beruhigen kann (W). 
3. dann wird die Messung durchgeführt (M). Das Ergebnis der Mes-

sung ist der Mittelwert aus einer Vielzahl von Einzelmessungen. 
4. das Messergebnis wird mit den eingestellten Alarmwerten vergli-

chen und bei Unterschreiten des Alarmwertes, bzw. Voralarmwer-
tes sowie nach Einhaltung der Bewertungszeit ein entsprechendes 
Signal über die Signalleitung MOK(1..3)H oder MOK(1..3)V 
(Schließen eines Kontaktes) über das Maschinen-Interface ausge-
geben (siehe Anhang A, Abb. A2). 

 Die Bewertungszeit, d.h. wie lange dauerhaft der Alarmwert unter-
schritten werden muss, bevor ein MOK-Signal ausgegeben wird, ist 
vom Einsatzfall des Gerätes und den dabei zu beachtenden Vor-
schriften abhängig. Sie kann werksseitig verändert werden. Der 
Standardwert beträgt zwei aufeinander folgende Messzyklen. 

 
Der gesamte Messzyklus dauert im Normalfall 20 Sekunden. Spezial-
Messprogramm-Versionen mit anderen Zeiten sind nach Anwendungsfall 
und Kundenwunsch realisierbar. 
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   MAC 2240 Messablauf 
 *** Bewertungszeit (abhängig von Software-Version) 
 CRON  = Maschinensteuerung EIN 
 MRQ x = Messanforderung an Kanal x [x=1..3] 
 MOK x H = Kontakt „Hauptalarm“ für Kanal x [x=1..3] 
  MOK x V = Kontakt „Voralarm“ für Kanal x [x=1..3] 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 6  Messablauf 
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6. Betriebsstörungen 

6.1 Meldungen am Gerät 
 
Meldungen werden am Display angezeigt.  
Gleichzeitig wird am Maschinen-Interface (siehe auch Anhang A, 
Abb. A2 und A5) der Kontakt PMSR (Gerät messbereit) geöffnet und 
der Kontakt ALARM geschlossen. Der Alarm kann über den Eingang 
AQUIT (Alarmquittung, Maschinensteuerung) gelöscht werden oder er-
lischt nach 1 Minute automatisch. Bei Gerätefehlern (z.B. IR-Quelle de-
fekt) wird PMSR nicht wieder geschlossen, der Gerätebetrieb kann nicht 
fortgesetzt werden. Bei anderen Störungen ist die Fortsetzung des Gerä-
tebetriebs im Normalfall möglich (siehe unten). 

 
Es sind zwei Arten von Meldungen zu unterscheiden: 

WARNUNGEN 

6.1.1. Warnmeldungen 
 
die auf einen kritischen Betriebszustand des Gerätes oder auf kritische 
Umgebungsbedingungen hinweisen. 

 

Warnmeldungen sollen den Betreiber veranlassen, den kritischen 
Betriebszustand zu beheben. 

Ist der kritische Zustand beendet, erlischt die Warnung  
automatisch.  

 

 
 
„Drucker offline“ – nur bei Option V216, V250, oder V251 

Ursache : 
- Drucker kann nicht angesprochen werden 
 
Behebung: 
- Drucker Online stellen 
- Anschlussleitung Drucker prüfen 

 
„USB-Stick fehlt“ – nur bei Option V253 

Ursache : 
- Datenspeicher fehlt 
Wird nach Einschalten des Gerätes kein Speichermedium ent-
deckt, wird die Warnmeldung einmal ausgegeben. Im Anschluss 
wird das Fehlen des Speichermediums ignoriert.  
 
Behebung : 
Einstecken eines Datenspeichers 
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STÖRUNGEN 

6.1.2. Störmeldungen 
 
nach deren Anzeige (mit Alarmton und blinkender Leuchte Störung) 
keine direkte Rückkehr in das Programm möglich ist. Das Gerät muss 
ausgeschaltet werden. Nach Behebung eventueller Fehler und erneu-
tem Einschalten des Gerätes erfolgt die normale Startprozedur. 
 
 

VORSICHT HOCHSPANNUNG! 

Sollte aus irgendwelchen Gründen das Gerät geöffnet werden, so 
ist in jedem Falle vorher der Netzstecker zu ziehen. 

 

 
 
„Chopper Motor“ 
Erklärung: Choppermotor läuft nicht an 

 
Ursachen: 
- Transportschaden (Chopperblende verbogen, Motor blockiert) 
- Motordefekt 
 
Behebung: 
Gerät ausschalten, nach 30 Sekunden Gerät neu starten. Falls 
Fehler öfter als zweimal hintereinander auftritt, Reparatur der 
Messzelle erforderlich (Hersteller). 

 
 
„Sensorheizung“ 
Erklärung: Messkammer wird nicht beheizt 

 
Ursachen: 
- Sensorheizung defekt 
- Ansteuerelektronik defekt 
 
Behebung: 
Gerät ausschalten und nach 30 Sekunden neu starten. Falls Feh-
ler erneut auftritt, Reparatur der Messzelle erforderlich (Her-
steller). 
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„Infrarotquelle“ 
Erklärung: Infrarotstrahler zeigt keine Stromaufnahme 

 
Ursachen: 
- Steuerelektronik defekt 
- Strahler defekt 
- Transportschaden 
 
Behebung: 
- Reparatur der Messzelle erforderlich (Hersteller) 

 
 
„Kompensation“ 
Erklärung: Messverstärker defekt oder geräteinterne Kalibrierdaten 
(abgespeichert auf EEPROM) zerstört oder Messzelle defekt 
 

Behebung: 
- Gerät zur Reparatur (Hersteller) 

 
 
„Nutzsignal“ 
Erklärung: Geräteinterne Kalibrierdaten (abgespeichert auf EEPROM) 
zerstört oder Messzelle defekt 
 

Behebung: 
- Gerät zur Reparatur (Hersteller) 

 
 
„Außer Toleranz“ 
Erklärung: Sensorik konnte bei der Überprüfung des Nullpunktes 
keine Übereinstimmung mit dem vorgegebenen Wert innerhalb der 
festgelegten Toleranzen finden 
 

Ursachen: 
- Nullgasfilter verbraucht 
- Messkammer durch unzureichende Partikelfilterung oder 

hohen Unterdruck (größer 50 mbar) an dem Einlass-
/Auslassventil undicht geworden.  

- Hoher Unterdruck kann z.B. auch durch zu große Schlauch-
länge hervorgerufen werden. 
 
Behebung: 
-Nullgasfilter (Aktivkohlefilter auf Geräte-Frontseite) erneuern. 
Falls Fehler nicht behoben, Überprüfung der Messzelle erforder-
lich (Hersteller). 

 
 

Falsche Installation der Filter und zu lange Wartungsinter-
valle führen zu Fehlfunktionen oder Schäden am Messgerät! 
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„Umg. Temp. < 10°C“ 
Erklärung: Umgebungstemperatur ist kleiner als 10°C. 
 

Ursachen: 
- Umgebungstemperatur zu niedrig (außerhalb der Betriebspa-

rameter) 
 
Behebung: 
- Der Betreiber sollte beim Erscheinen dieses Fehlers prüfen, ob 

äußere Ursachen für den kritischen Zustand bestehen und diese 
ggf. beseitigen. 

- Sollten keine äußeren Umstände Ursache für die Meldung sein, 
so sind defekte Baugruppen im Gerät zu tauschen (Hersteller). 

 
„Umg. Temp. > 40°C“ 
Erklärung: Umgebungstemperatur ist größer als 40°C. 
 

Ursachen: 
- Gerät ist direkt externen Wärmequellen ausgesetzt (schlechte 

Belüftung, starke Sonneneinstrahlung, ungünstiger Installa-
tionsort). 

 
Behebung: 
- Der Betreiber sollte beim Erscheinen dieses Fehlers prüfen, ob 

äußere Ursachen für den kritischen Zustand bestehen und diese 
ggf. beseitigen. 

- Sollten keine äußeren Umstände Ursache für die Meldung sein, 
so sind defekte Baugruppen im Gerät zu tauschen (Hersteller). 

 
„Sensortemperatur“ 
Erklärung: Sensortemperatur größer als 55°C 
 

Ursachen: 
- Gerät ist direkt externen Wärmequellen ausgesetzt (schlechte 

Belüftung, starke Sonneneinstrahlung, ungünstiger Installa-
tionsort). 

- Lüfter (oder deren Ansteuerung) defekt 
- Ansteuerelektronik Heizung defekt 
 
Behebung: 
- Der Betreiber sollte beim Erscheinen dieses Fehlers prüfen, ob 

äußere Ursachen für den kritischen Zustand bestehen und diese 
ggf. beseitigen. 

- Sollten keine äußeren Umstände Ursache für die Meldung sein, 
so sind defekte Baugruppen im Gerät zu tauschen (Hersteller). 
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"Pneumatiksystem" – nur bei Option V252 
Erklärung: Pumpe fördert kein Messgas (kein Pumpengeräusch zu 
hören) oder Gasweg blockiert 
 

Ursache: 
- Pumpe defekt 
- Rückführ-Leitung oder -Ventil blockiert 
- Zufuhr-Leitung oder -Ventil blockiert. 
 
Behebung: 
- MG-MIF-Baugruppe austauschen (Service) 
- Blockierungen im Gasweg beseitigen 

 
„RTC“ 
Hersteller-Service erforderlich 
 
„AD Wandler“ 
Hersteller-Service erforderlich 
 
„EEPROM“ 
Hersteller-Service erforderlich 
 
„CFG fehlerhaft“ 

Ursachen: 
- Defekt im Daten-/Programm-Speicher oder Manipulation 
 
Behebung: 
- Hersteller-Service erforderlich 

 
 
„USB-Stick Fehler“ – nur bei Option V253 

Ursache: 
- USB-Stick fehlerhaft, kein Schreiben auf Stick möglich 
 
Behebung: 
- USB-Stick austauschen 

 
 
„CFG Modus aktiv“ 

Ursache : 
- Falsche Gerätebedienung 
- Zugriff auf Gerätekonfiguration 
 
Behebung : 
- Gerät ausschalten und nach 20 Sekunden wieder einschalten 
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6.2 Kommunikationsfehler zwischen Messcomputer und Maschine 
 

Nachfolgend werden Störungen aufgelistet, die bei der Kommunikation 
zwischen Maschine und dem Messcomputer auftreten können. 

 

6.2.1 Fehler auf Maschinen-/Anlagenseite 
 

�  MRQ(1..3)-Signal während Anforderung nicht konstant 
Falls Spannungseinbrüche auftreten, die länger als 50 ms sind, 
kann es zu einer ungewollten Umschaltung der Messstelle kom-
men. 

 
�  Ungewollte Messstellenumschaltung 

Liegt eine Anforderung einer Messstelle vor und wird durch ei-
nen maschinenseitigen Steuerungsfehler gleichzeitig eine wei-
tere Messstelle angefordert, schaltet das Gerät auf die Messstelle 
mit der höheren Nummer. 

 
�  Keine Reaktion des Gerätes 

Ist das Signal “CRON“ maschinenseitig nicht gesetzt, erfolgt 
keine Reaktion des Messgerätes auf Messstellenanforde-
rung(en). 

 
�  Alarm-Reaktion des Gerätes bei Messstellenumschaltung 

Blinkt bei einer Messstellenumschaltung alternierend sowohl die 
Kontroll-Leuchte der verlassenen Messstelle als auch die Kon-
troll-Leuchte der neu geschalteten Messstelle bei gleichzeitiger 
Alarmauslösung, so wurde die Messstellenumschaltung zu ei-
nem Zeitpunkt veranlasst, bei dem entweder die Gaskonzentra-
tion über dem Grenzwert lag oder die Bewertungszeit zu kurz 
war. 
 
Die externe Ansteuerung des Messgerätes hat hier selbsttätig ge-
schaltet, ohne auf das MOK(1..3)H-Signal des Messgerätes zu 
warten. 
 
Das MOK(1..3)V-Signal wird bei der Messstellenumschaltung 
nicht berücksichtigt.  
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6.2.2. Fehler im Verbindungskabel 
 

�  Keine Reaktion des Gerätes 
Aderunterbrechung im Interfacekabel oder im Stecker 

 
 

6.2.3. Fehler am Messgerät - Interface-Baugruppe 
 
�  Keine Reaktion des Gerätes bei Messstellenumschaltung 

Sind maschinenseitig die Steuersignale MRQ(1..3) und CRON 
in Ordnung, erfolgt jedoch keine Messstellenumschaltung sei-
tens des Messgerätes, so ist zuerst das Kabel auf eventuelle Un-
terbrechungen zu prüfen. Ist dort kein Fehler zu finden, muss die 
Interface-Baugruppe getauscht werden (Hersteller). 

 
�  Keine Reaktion des Gerätes bei Grenzwertunterschreitung 

Sind maschinenseitig die Steuersignale MRQ(1..3) und CRON 
in Ordnung, erfolgt jedoch keine Bewertung, bzw. Rückmel-
dung seitens des Messgerätes, so ist zuerst zu prüfen, ob die rote 
oder grüne Leuchtanzeige der entsprechenden Messstelle auf der 
Vorderseite des Gerätes aufleuchtet. Wenn nicht, ist die Mess-
zeit zu verlängern. Falls dadurch keine Änderung des Zustandes 
erfolgt, ist zu prüfen, ob die Meldekontakte MOK1...3 auf der 
Maschinenseite richtig angeschlossen sind. Wenn dies der Fall 
ist, sollte das Interfacekabel auf evtl. Unterbrechungen geprüft 
werden. Ist dort kein Fehler zu finden, muss die Interface-Bau-
gruppe getauscht werden (Hersteller). 
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7. Wartung 

7.1 Allgemeines 
 
Das Gerät ist so konstruiert, dass nur wenig Wartungsaufwand notwendig 
ist. Ein versierter Benutzer kann die Wartungsarbeiten selbst durchfüh-
ren. 
 

REINIGUNG  
Das Gerätegehäuse kann mit einem weichen Tuch gereinigt werden, das 
mit Wasser und wenig Spülmittel befeuchtet wurde. 
 
 

Verwenden Sie keine organischen Lösemittel (z.B. PER, TRI, Ace-
ton). Diese greifen unter Umständen die Geräte-Frontplatte und la-

ckierte Oberflächen an.  

 

7.2 Wechsel des Aktivkohlefilters 
A-KOHLE-
FILTER-
WECHSEL 

Um eine fehlerfreie Nullpunktmessung sicherzustellen, muss der Aktiv-
kohlefilter regelmäßig gewechselt werden. Der Verwendungszeitraum ist 
stark abhängig von 
�  dem Staubgehalt und der Konzentration der Messkomponenten sowie 

dem Gehalt an chemischen Verbindungen in der Umgebungsluft, die 
sich auf Aktivkohle binden lassen. Je höher der Gehalt, desto häufiger 
ist ein Wechsel notwendig. 

�  der Häufigkeit der Nullpunktmessung (u.a. abhängig von der Betriebs-
dauer der Anlage). 

 

Wir empfehlen, den Aktivkohlefilter alle 3 Monate zu erneuern. 
 

 
 

Falsche Installation des Aktivkohlefilters oder zu lange Wartungsin-
tervalle führen zu Fehlfunktionen des Messgerätes! 

 

 
Zum Auswechseln gehen Sie wie folgt vor: 
 
�  Der Aktivkohlefilter (Nullfilter) befindet sich hinter der kreisför-

migen Abdeckung auf der Frontplatte, Abb. 1, Pos. 2  
�  Entfernen Sie diese Abdeckung, indem Sie sie mit einem kleinen 

Schraubendreher vorsichtig heraushebeln. Setzen Sie den Schrau-
bendreher dazu an der abgeflachten Seite der Abdeckung an. 
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�  Setzen Sie das mitgelieferte Filter-Wechsel-Werkzeug in die Öff-
nung ein. Drehen Sie vorsichtig, bis es spürbar einrastet. Drehen 
Sie nun den Filter gegen den Uhrzeigersinn aus seiner Halterung. 

 
 

 
   1           2                                  3                                       4 
 

Abb. 7 
1 Gewinde 
2 O-Ring-Dichtung 
3 Noppen am Filter zum Einrasten 
4 Filter-Wechsel-Werkzeug 

 
 
�  Setzen Sie den neuen Filter in das Werkzeug ein. Achten Sie dar-

auf, dass die O-Ring-Dichtung (Abb. 7, Position Nr. 2) an der Fil-
terpatrone vorhanden ist. Führen Sie das Werkzeug mit Filter in die 
Öffnung an der Gerätevorderseite ein. 

�  Schrauben Sie den Filter im Uhrzeigersinn vorsichtig in die Halte-
rung ein. Drehen Sie den Filter mit geringem Kraftaufwand fest. 

 
 

Ziehen Sie den Filter niemals so fest an, dass das Gewinde abreißen 
kann! 

 

 
�  Lassen Sie dann die Abdeckung (Abb. 1, Position Nr. 2) mit der 

abgeflachten Seite nach links wieder in die Frontplatte einrasten. 
�  Tragen Sie auf dem mitgelieferten Klebeschild 
 

"letzter Filterwechsel am....." 
 

das aktuelle Datum ein. Bringen Sie das Schild an der Frontplatte 
des Gerätes unter dem Netzschalter an. So können Sie jederzeit die 
Einhaltung der Filterwechsel-Intervalle kontrollieren. 
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Halten Sie immer eine ausreichende Menge an Original Aktivkohle-
filtern und Partikelfiltern auf Vorrat. 

Verbrauchte Partikel- und Aktivkohle-Filterpatronen  können Sie 
über den normalen Hausmüll entsorgen, oder an uns zurücksenden. 

 

 
Artikel Bestell-Nr. 

Aktivkohlefilter-Patrone  G 01538 
Partikelfilter 1 (1 Schlauchanschluss) G 01531 
Partikelfilter 2 (2 Schlauchanschlüsse) G 01530 

Änderungen vorbehalten 

 

 

7.3 Wechsel der Messgasfilter (Partikelfilter) 
 
Geeignete Filter sind so beschaffen, dass sie weder im Filterelement noch 
im Filtergehäuse Moleküle der zu messenden Gaskomponenten adsorbie-
ren und eine Filterung von 5 Mikrometer Partikelgröße erlauben. 
 

Um Verschmutzungen der Ventile, der Messgasleitung und der 
Messzelle zu vermeiden, sollte das Gerät nur mit Original-Partikel-

filtern betrieben werden!  

 
Zum Wechseln der Partikelfilter gehen Sie wie folgt vor: 
�  Um Verschmutzungen des Messgasschlauches während des Filter-

wechsels zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus oder entfernen Sie 
den Ansaugschlauch auf der Geräteseite. 

�  Lösen Sie die Schraubverbindungen am Partikelfilter. 
�  Setzen Sie den neuen Partikelfilter ein. Der Partikelfilter trägt eine 

Banderole mit einem Pfeil. Dieser Pfeil gibt die Durchflussrichtung 
des Messgases an. 

 

Der Pfeil muss in die Richtung des Schlauchs zeigen, der zum 
Messgerät führt (nicht in Richtung Maschine)!  

 
�  Tragen Sie auf der Filterbanderole das aktuelle Datum ein. So können 

Sie jederzeit die Einhaltung der Filterwechsel-Intervalle kontrollieren. 
 

Wir empfehlen, die Partikelfilter alle 3 Monate zu wechseln. 
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7.4 Nachkalibrierung 
 

Die Beschreibung geräteinterner Funktionen zur Vermeidung von 
Nullpunktdrift finden Sie in Kapitel 5.3  

 
Die Möglichkeit einer Nachkalibrierung des M.A.C 2240 ist standard-
mäßig im Funktionsumfang jeder Softwareversion enthalten. Siehe 
hierzu gesonderte Kalibrieranweisung für Servicepersonal. 

Die Nachkalibrierung kann von autorisiertem Servicepersonal durchge-
führt werden. 

Selbstverständlich ist auch eine werksseitige Nachkalibrierung möglich, 
wobei hier unterschieden werden kann zwischen einer Nachkalibrierung 
mit Werkzertifikat und einer Nachkalibrierung mit Prüfzertifikat einer 
Mess-Stelle nach §26 BImSchG. 

 

Informieren Sie sich, welche Art der Nachkalibrierung von Ihrer zu-
ständigen Aufsichtsbehörde gefordert wird.  
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8. Optionen 

8.1 Parallele Schnittstelle V216 
 
Das Gerät kann werksseitig oder durch autorisiertes Servicepersonal mit 
einer parallelen Schnittstelle für den Anschluss eines externen Druckers 
ausgerüstet werden. Die Belegung (Abb. 9) der 25-poligen Sub-D-
Buchse auf der Geräterückseite (Abb. 2, Position Nr. 2, Optionsbau-
gruppe) ist Centronics kompatibel und somit kompatibel zu den meisten 
handelsüblichen PC-Druckern. Diese können über Standard-PC-
Druckerkabel angeschlossen werden. 
 
Unabhängig vom Typ des angeschlossenen Druckers wird mit 10 Pitch 
(Zeichen/Zoll) gedruckt. Es wird kein Seitenauswurf gesendet.  
 

8.1.1 Ausdruckmöglichkeiten 
PROTOKOLL 

Grundsätzlich wird bei Einschalten des Gerätes ein Protokollausdruck 
erstellt, der folgende Daten enthält: 

*  eingestellte Alarmwerte je Messstelle 
*  zu messende Gaskomponenten 
*  aktuelles Datum und Uhrzeit 
*  Gerätestandort (Firma, Messort) 

STANDARD-
AUSDRUCK 

Ein Ausdruck der gemessenen Werte erfolgt standardmäßig jeweils 
bei verlassen einer Messstelle in folgender Form: 

�  Angabe, ob der letzte gemessene Konzentration 
über (Wert > als ...)  oder unter (Wert < als ...) dem 
eingestellten Messstellen-Grenzwert liegt (Angabe 
des Grenzwertes in g/m³ und ppm) 

�  Konzentrationswert am Ende der Messung in g/m³ 
�  Bezeichnung der Messstelle, aktuelles Datum und 

Uhrzeit 
MITTELWERT-
AUSDRUCK 

Durch Einstellung in der Konfigurationstabelle (im Werk oder durch 
autorisierten Service) wird auch der Ausdruck von Konzentrationsmit-
telwerten über bestimmte Zeitintervalle möglich. Als Zeitintervalle 
können 5, 10, 15, 30, 60 oder 480 Minuten gewählt werden. Die Mit-
telwerte werden automatisch nach Ablauf der gewählten Zeit ausge-
druckt. Der Mittelwert-Ausdruck kann individuell für jeden Messka-
nal aktiviert werden, das gewählte Mittelwertintervall gilt für alle ak-
tivierten Mittelwerte. 
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AUSDRUCK 
FEHLER-
MELDUNG 

Wird die Messung an einer Mess-Stelle durch erneutes Umschalten in-
nerhalb der Bewertungszeit (1 bis 5 Messzyklen, je nach eingesetzter 
Software-Variante) abgebrochen, so erfolgt der Ausdruck einer Feh-
lermeldung: 
 

Messzeit für Bewertung zu kurz! 
Meßstelle X  TT.MM.JJ HH.MM.SS 

 
Messstelle X = Messstellenbezeichnung 
TT.MM.JJ = Datum 
HH.MM.SS = Uhrzeit 

 
Weitere Fehlermeldungen werden vom Standard-Messprogramm nicht 
ausgedruckt. 
 
 

Die Länge des Drucker-Anschlusskabels darf maximal  
5 Meter betragen! 

 

 



 

 33 

8.2 Serielle Schnittstellen 
 
Das Messgerät ist standardmäßig mit einer RS-232C-Schnittstelle ausge-
führt. Diese dient dem autorisierten Servicepersonal als Zugriff auf die 
Geräteeinstellungen.  
 
Optional kann eine zweite serielle RS-232C-Schnittstelle eingesetzt wer-
den, die zur Datenübertragung bis max. 15 m Entfernung benutzt werden 
kann.  
 

 

8.2.1 RS-232C Schnittstelle 
 
Die 5-polige Binder-Buchse, Typ 719 befindet sich auf der Geräte-
rückseite an der CPU-Baugruppe (Abb. 2, Pos. 1) unterhalb der 
Schnittstelle für Service-Personal. 
 

Die Länge des Anschlusskabels darf maximal 15 Meter betragen! 
 

 
 

 
 

  
 Pin 1: GND 
 Pin 3: TXD 
 Pin 4: RXD 
 
Abb. 10 
5-polige Binder-Buchse, Belegung 
 
 
Die Datenübertragungsrate ist werksseitig auf 9600 Baud, keine Pari-
tät, 8 Datenbit, 1 Stoppbit eingestellt (9600, N, 8, 1). 
 
 

Die Datenübertragung erfolgt ohne Hardware-/Software-Hands-
hake! 
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8.3 Analog-Ausgänge 
 

8.3.1 Option V218/V219 - analoger Schreiberausgang 0-20mA / 4-20mA 
 
Bei eingebauter Option V218/V219 ist der M.A.C 2240 mit einem 
galvanisch getrennten Stromausgang ausgerüstet. 
 
Die Auflösung des Ausgangsstromes ist abhängig vom installierten 
Sensortyp und der eingestellten Spreizung. Während der Aufheizzeit 
und der Nullpunktmessung wird der Schreiberausgang auf 0 mA bzw. 
4 mA gesetzt. Dies entspricht einer Konzentration von 0 g/m³, bzw. 
0 ppm. Während der Messung wird der Schreiberausgang vor jedem 
Pumpzyklus auf den, der aktuell gemessenen Konzentration, entspre-
chenden Strom gesetzt. Tritt dabei ein Messbereichsunterlauf auf, 
wird der Ausgang auf den der Messbereichsuntergrenze entsprechen-
den Strom gesetzt. 
 
 

 
 

 
 Pin 1: GND 
 Pin 3: Signal 
 
Abb. 11 
4-polige Binder-Buchse, Belegung 
 
Abhängig vom Gesamtmessbereich ergeben sich durch die Spreizung 
folgende Werte: 
 
Spreizung 1:  
Der gesamte Messbereich wird auf 0/4 mA – 20 mA aufgelöst. 
 
Spreizung 10:  
Ein Zehntel des gesamten Messbereichs wird auf 0/4 mA – 20 mA 
aufgelöst. 
 
Spreizung 100:  
Ein Hundertstel des gesamten Messbereichs wird auf 0/4 mA – 20 mA 
aufgelöst. 
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Folgende Einstellungen können auf der Karte vorgenommen werden: 
 

Jumper 
J6  Einstellung der Spreizung 1/10/100 
J3, J4  Stromausgang 0-20mA/4-20mA 

 
 
�  Spreizung: 
 

Die Spreizung des Ausgangstromes wird mit den Jumper J6 einge-
stellt. 
 
Folgende Einstellungen sind möglich: 

 
Pin 1-2 Pin 3-4  Spreizung 

OFF OFF 1 
OFF ON 10 
ON OFF 100 

 
ON  Jumper gesetzt 
OFF  Jumper offen 
 

�  Stromausgang 0-20mA/4-20mA: 
 
Mit den Jumpern J3 und J4 wird die Karte auf den Stromausgang 
0-20mA bzw. 4-20mA eingestellt. Es müssen immer beide Jumper 
auf die gleiche Betriebsart eingestellt werden. 
 

Jumper auf Pin 1-2 ergibt 0-20mA 
Jumper auf Pin 2-3 ergibt 4-20mA 



 

 36 

 

8.3.2 Option V220 - analoger Schreiberausgang 0-10V 
 
Bei eingebauter Option V220 ist der M.A.C 2240 mit einem galva-
nisch getrennten Spannungsausgang ausgerüstet. 
 
Die Auflösung der Ausgangsspannung ist abhängig vom installierten 
Sensortyp und der eingestellten Spreizung. Während der Aufheizzeit 
und der Nullpunktmessung wird der Schreiberausgang auf 0 V gesetzt. 
Dies entspricht einer Konzentration von 0 g/m³, oder 0 ppm. Während 
der Messung wird der Schreiberausgang vor jedem Pumpzyklus auf 
die, der aktuell gemessenen Konzentration, entsprechende Spannung 
gesetzt. Tritt dabei ein Messbereichsunterlauf auf, wird der Ausgang 
auf die der Messbereichsuntergrenze entsprechende Spannung gesetzt. 
 
Die Anschlussbelegung ist identisch zu der bei Option V218/V219.  
Beachten Sie hierzu Abb. 11 
 
Durch die Spreizung ergeben sich folgende Werte: 
 
Spreizung 1:  
Der gesamte Messbereich wird auf 0 Volt – 10 Volt aufgelöst. 
 
Spreizung 10:  
Ein Zehntel des gesamten Messbereichs wird auf 0 Volt – 10 Volt 
aufgelöst. 
 
Spreizung 100:  
Ein Hundertstel des gesamten Messbereichs wird auf 0 Volt – 10 Volt 
aufgelöst. 
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8.4 Option V253 - Zusätzlicher Datenspeicher (USB-Speicherstick) 
 
Bei eingebauter Option V253 ist eine dauerhafte Abspeicherung von Mit-
telwerten möglich. Als Speichermedium wird eine handelsüblicher USB-
Stick verwendet. 
 
Die größtmögliche Anzahl speicherbarer Messwerte ist abhängig von der 
Speicherkapazität des jeweiligen USB-Stick und beträgt bei einer Größe 
von : 
 

�  256 MByte ca. 4 Millionen Datensätze 
�  512 MByte ca. 8 Millionen Datensätze 
�  1024 MByte ca. 16 Millionen Datensätze 

 

Die Anzahl der daraus resultierenden Betriebsstunden ist abhängig von 
der eingestellten Mittelwertszeit, der freien Speicherkapazität des USB-
Stick und der Anzahl bereits abgelegter Dateien. 
 
Die Messwerte werden in Text-Dateien (ASCII) auf dem Stick abgelegt. 
Mit Hilfe einer USB-Schnittstelle können die Daten jederzeit mit einem 
PC gelesen und z.B. mit einer Vielzahl von Tabellenkalkulationspro-
grammen weiter bearbeitet werden. 
 

8.4.1 Abspeicherung der Messwerte 
 
Das Speichern der Messwerte erfolgt automatisch bei eingelegtem 
USB-Stick.  
 

Einlegen und Entnehmen des USB-Stick darf nicht während des 
Betriebs erfolgen! Nichtbeachtung dieser Vorgabe kann zum To-

talverlust der gespeicherten Daten führen!  

 
Bei ausgeschaltetem Gerät ist das Wechseln des USB-Stick jederzeit 
möglich. 
 

Einige USB-Sticks besitzen einen Schalter, um den Schreibschutz zu 
aktivieren. Ist dieser in der Stellung „ON“, bringt der M.A.C 2240 
eine Fehlermeldung „USB-Stick Fehler“ und der Messbetrieb wird 
ohne Datenspeicherung fortgeführt. Zur Fehlerbehebung Schalter in 
Stellung „OFF“ bringen und Gerät neu starten. 
 

Ist beim Einschalten des M.A.C 2240 kein Stick eingelegt, wird für 
ca. 20 Sekunden die Warnmeldung „USB-Stick fehlt“ zusammen mit 
einem akustischen Signal ausgegeben. Anschließend geht das Gerät in 
die normale Start-Prozedur über. Ein weiterer Zugriff auf den USB-
Stick erfolgt nicht.  
 

Jedem Gerät, das mit der Option V253 – USB ausgeliefert wird, liegt 
ein betriebsbereiter USB-Stick bei. 
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Ein neuer USB-Stick muss vor der ersten Verwendung mit dem 
Dateisystem FAT formatiert werden. Bitte führen Sie dies an Ihrem 

PC oder anderem System durch. 

 

 
Wird ein Defekt des USB-Stick festgestellt, zeigt das Gerät eine Feh-
lermeldung mit dem Code „USB-Stick Fehler“  am Display und der 
Messbetrieb wird nicht fortgeführt. 
 

Die zur Speicherung der Messwerte erstellten Dateien werden im Un-
terverzeichnis „DATA“ des USB-Stick angelegt. Sollte das Unterver-
zeichnis nicht existieren, so wird es automatisch neu generiert. Der 
Dateiname setzt sich zusammen aus dem aktuellen Tagesdatum im 
Format JJMMTT und der Endung CSV.  
 

  z.B.  070901.CSV  Datei vom 01.09.07 
    070902.CSV  Datei vom 02.09.07 
      . 
      . 
    071011.CSV  Datei vom 11.10.07 
 
Wechselt der Tag, wird automatisch eine neue Datei mit aktuellem 
Datum geöffnet. 
Die Speicherung der Messwerte erfolgt nach Ablauf der konfigurier-
ten Mittelwertszeit. Dabei werden die Daten in folgendem Format ab-
gelegt: 

 
 

01.09.2007 ; 13:45:07 ; 126,6 ;  0    ;   0   ; 963  ; 26,5 
01.09.2007 ; 13:50:07 ;   0   ;  38,1 ;   0   ; 963  ; 26,5 
01.09.2007 ; 13:55:07 ;   0   ;  0    ; 378,4 ; 963  ; 26,5 
01.09.2007 ; 14:00:97 ; 126,6 ;  0  ;     0   ; 963  ; 26,5 

 
 
Eine Zeile setzt sich zusammen aus dem aktuellen Datum und Uhrzeit. 
Anschließend folgt der Mittelwert der aktuell gemessenen Messstelle. 
Die letzten beiden Werte beziehen sich auf den Atmosphärendruck 
und der Temperatur im Inneren des Gerätes. 
 
Im obigen Beispiel wurde eine Mittelwertbildung alle 5 Minuten ein-
gestellt, sowie eine zyklische Messung an allen drei Messstellen. Der 
Umgebungsdruck beträgt 963 mbar und das Gerät hat eine Innentem-
peratur von 26,5°C. 

8.4.2 Auslesen und Löschen des USB-Stick 
 
Das Auslesen und Löschen des USB-Stick erfolgt mit Hilfe eines 
USB-Anschlusses an Ihrem PC o.ä. Beachten Sie dabei die 
Gebrauchsanweisungen des jeweiligen Herstellers.
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8.5 Option V252 – Interne Gasflusskontrolle 
 
Auf Wunsch kann die Messgaseinheit MG/MIF mit einer Gasflusskon-
trolle ausgestattet werden. 
 
Vorteil ist die Überwachung des gesamten Gasweges auf Blockierungen 
und der Kontrolle der internen Messgaspumpe. 
 
Die interne Gasflusskontrolle reagiert auf folgende Umstände: 
 

- Blockierung der Gaszufuhr-Leitung 
- Blockierung der Gasabfuhr-Leitung 
- Ausfall der Messgaspumpe 
- Blockierung interner Gasventile 
- Über- oder Unterdruck im Sensor durch zu lange Schläuche 

 
Sollte die Gasflusskontrolle aufgrund einer defekten Messgaspumpe aus-
gelöst haben, so ist diese im Werk zu tauschen. 
 

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt Anhang A, Kapitel 3 
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Anhang A : Installation  
 

1. Aufstellungsort 
 
Um die einwandfreie Funktion des Gerätes zu gewährleisten, sollte die-
ses an einem vibrationsfreien Aufstellungsort installiert werden. 
 

 

Niederfrequente Schwingungen (bis 30 Hz) sind zu vermeiden. 

 

 

Der Aufstellungsort ist so zu wählen, dass das Gerät leicht bedienbar und 
ablesbar ist. Es ist darauf zu achten, dass der an der Frontseite ange-
brachte Aktivkohlefilter für den regelmäßigen Austausch leicht zugäng-
lich ist.  
 
Das Gerät ist so aufzustellen, dass es zur Kühlung von Umgebungsluft 
gut umströmt werden kann. Zudem ist es vor allzu großer Staubbelas-
tung, sowie vor Spritzwasser etc. zu schützen. 
 

Um eine gute Luftzufuhr zur Kühlung des Gerätes sicherzustellen, 
muss eine Entfernung vom Gerät zu den umgebenden Wänden von 

mindestens 5 cm an allen Seiten eingehalten werden. 

 

 

Das Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von 
+ 10° C bis maximal + 40° C ausgelegt. Kondensation von Luftfeuchtig-
keit im Gerät ist zu vermeiden. Ein eingebauter Schutzmechanismus 
schaltet den Messbetrieb bei Überschreiten der maximalen Temperatur 
von 55° C im Geräteinneren ab. Das Gerät gibt dann eine Fehlermeldung 
aus. 
 

2. Elektrischer Anschluss 
 
Nennspannung: 90 - 264 Volt Wechselspannung 
 Frequenz: 47 - 63 Hz 
 Weitbereichseingang 
elektrische Leistung: max. 65 W 
 
Der Anschluss sollte separat von diversen Maschinenanschlüssen ausge-
führt werden und entsprechend abgesichert sein (z.B. H-Automat 8A). 
Wird er mit einem Maschinenanschluss geschaltet, so besteht die Gefahr 
des Einschleppens von EM-Störungen über diese direkte Verbindung mit 
der Maschine. Es sind daher solche Anschlüsse zu vermeiden oder aber 
gegen EM-Störungen abzusichern. Bitte wenden Sie sich dafür an einen 
fachkundigen Elektriker.  
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3. Messgasanschluss 
 

Die Messgasentnahmestellen an etwaigen Maschinen müssen maschinen-
seitig jeweils mit einem 2/2-Wege-Ventil abgeschlossen sein. Diese 
Ventile sind durch eine Maschinensteuerung zu öffnen oder zu schließen. 
 

Da Druckdifferenzen zwischen Messgas-Eingang und -Ausgang 
am Sensor das Messergebnis beeinflussen und, falls sie größer als 

50 mbar sind, auch den Messwertaufnehmer beschädigen können, ist 
es erforderlich, das aus einer Maschine entnommene Messgas auch 
in der Nähe der Entnahmestelle in die Maschine zurückzuführen! 

 

 
Die Messgasrückführung muss mit einem 2/3-Wege-Ventil versehen 
sein, das parallel mit den Entnahmeventilen durch die Maschinensteue-
rung angesteuert wird. 
 

Das Ventil in der Messgasrückführung muss so angeschlossen sein, 
dass ein Messgasrückfluss in die Raumluft möglich ist, wenn das 

Ventil stromlos ist (z.B. bei Raumluftmessung, Spülen der Messzelle 
im Stand-By oder der Nullpunktmessung)! 

 

 
Generell müssen die Messgas-Zuführungen mit je einem Partikelfilter 2 
(siehe auch Kapitel 7.3) versehen sein. Die Filter müssen den Anforde-
rungen gemäß Kapitel 3.1 entsprechen und am Anfang einer Messleitung 
installiert sein. Mit den Filtern wird das Messgerät und die Messleitung 
vor Verschmutzungen geschützt. Geeignete Filter sind so beschaffen, 
dass sie weder im Filterelement noch im Filtergehäuse Moleküle der zu 
messenden Gaskomponenten adsorbieren und eine Filterung von 5 
Mikrometer Partikelgröße erlauben. 
 

Zur Vermeidung einer Verschmutzung der Ventile und der Mess-
kammer darf das Gerät nur mit geeigneten Filtern an allen Mess-

stellen betrieben werden. 
Die Filter sind unmittelbar hinter den Ventilen an der Maschine 

bzw. an der Gasentnahmestelle anzubringen. 

 

 
Verschmutzte Messleitungen adsorbieren Moleküle der zu messenden 
Gaskomponenten und führen zu falschen Messwerten, d.h., das dem 
Messgerät zugeführte Messgas nimmt aus der Messleitung zusätzlich 
Moleküle der zu messenden Gaskomponenten auf und erreicht damit eine 
höhere Konzentration als an der Entnahmestelle. Diese Konzentration 
nimmt zwar stetig ab, es entsteht aber abhängig vom Grad der Ver-
schmutzung eine Verzögerung der Anzeige des korrekten Konzentra-
tionswertes. 
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Verwenden Sie zum Schutz der Messleitungen und der Messkammer 
nur Original Partikelfilter!  

 
Alle Verschlauchungen sind in PTFE (Teflon) oder FEP auszuführen, 
um Adsorptionen zu vermeiden, die das Messergebnis verfälschen kön-
nen. 

 
 

Verwenden Sie unter keinen Umständen Pneumatikschläuche! 

 

 
Die Länge der Schläuche (Durchmesser 4/2,5 mm) darf im Normalfall 
5 m nicht überschreiten, da hierauf die Pumpzeiten und Messzyklen ab-
gestimmt sind.  
 
Sollten andere Schlauchlängen erforderlich sein, so sind mit dem Her-
steller die dafür erforderlichen Maßnahmen abzustimmen. 
 

Es ist strengstens darauf zu achten, dass unter keinen Umständen 
Flüssigkeit in die Messzelle gelangt. Auch Kondensation von Feuch-

tigkeit in der Messzelle ist unter allen Umständen zu vermeiden! Dies 
führt unweigerlich zur Zerstörung des Sensorsystems! 

 

 
 
 

4. Interfacekabel 
Die elektrische Verbindung zwischen Gerät und Maschinensteuerung er-
folgt über ein vom Hersteller vorbereitetes Kabel. 
Details hierzu siehe Abb. A4 und A5 auf den nachfolgenden Seiten. Zur 
Vermeidung von Störungseinstrahlung über diese Leitung in den Mess-
computer ist die Abschirmung des Kabels maschinenseitig zu erden 
(gelb/grüne Kabelader). 
Die Standardlänge des Interfacekabels ist 5 m. Andere Längen auf An-
frage. 
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A1 : Zusammenschaltung Messcomputer – Maschine (Beispiel) 
 
 
 
 

 

Sämtliche Messgasleitungen nur aus PTFE (Teflon) oder FEP 
4,0 mm Außen-, 2,5 mm Innendurchmesser, max. Länge 5 m 

����

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Abb. A1 
Zusammenschaltung Messcomputer - Maschine 

 
 1 Standard Interface-Kabel (siehe Anhang A2) 
 2 2-Wege-Ventil, stromlos geschlossen 
 3 2/3-Wege-Ventil, stromlos offen zur Raumluftseite 
 4 Partikelfilter (siehe Kapitel 3) 
  5, 6, 7 Messpunkte (MST1...3), Gasentnahmestellen an Maschine/Anlage 
8, 9, 10 Punkte zur Messgasrückführung in Maschine/Anlage (siehe auch Kapitel 3) 
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A2 : Interfacebeschreibung M.A.C 2240 - Maschinensteuerung 
 
 
 
 
a) Signale von der Maschinensteuerung (o.a.) zu M.A.C 2240 : 
 

Beschreibung Benennung  24 V an 
Pin Nr. 

GND an 
Pin Nr. 

Aktion M.A.C 2040 

Maschine EIN CRON 13 10 Messstellenanforderung 
wird angenommen, wenn 

messbereit 
Messung an MST1 wird 

angefordert 
MRQ1 12 10 beginnt mit dem Mess-

zyklus an MST1 
Pin 6+19 offen 

Messung an MST2 wird 
angefordert 

MRQ2 24 10 beginnt mit dem Mess-
zyklus an MST2 
Pin 5+17 offen 

Messung an MST3 wird 
angefordert 

MRQ3 11 10 beginnt mit dem Mess-
zyklus an MST3 
Pin 3+16 offen 

Alarm wird quittiert AQUIT 23 10 Alarm wird gelöscht 
Pin 2+14 offen 

 
 
 
b) Signale von M.A.C 2240 zur Maschinensteuerung (o.a.) : 
 

Beschreibung Benennung Ausgang 
Gerät ist messbereit PMSR Pin 8+20 geschlossen 

Messwert an MST 1 ist 
< Grenzwert 

MOK1H Pin 6+19 geschlossen 

Messwert an MST 2 ist 
< Grenzwert 

MOK2H Pin 5+17 geschlossen 

Messwert an MST 3 ist 
< Grenzwert 

MOK3H Pin 3+16 geschlossen 

Messwert an MST 1 ist    
< Voralarm 

MOK1V Pin 6+18 geschlossen 

Messwert an MST 2 ist    
< Voralarm 

MOK2V Pin 17+4 geschlossen 

Messwert an MST 3 ist          
< Voralarm 

MOK3V Pin 3+15 geschlossen 

Alarm oder Störung ALARM Pin 2+14 geschlossen 

 
Anmerkungen : 
1.) Die Spannung an CRON, MRQ(1..3) und AQUIT kann sowohl 24 V Gleich-

spannung als auch 24 V Wechselspannung sein. 
2.) Maximal zulässige Belastung an den Ausgangskontakten : 48 V , 0,3 A 
3.) Die Ausgangskontakte der Mess-Stellen, für die keine Messanforderung vorliegt, 

sind generell offen 
4.) der Alarm bei Messstellenumschaltung wird von M.A.C 2240 nach 1 Minute 

automatisch gelöscht: Pin 2+14 offen 
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A3 : Steckerbelegung Maschineninterface M.A.C 2240  
 
 
 
 

 
 
 

Abb. A3 
 
 Ausgänge von Maschine/Anlage , Eingänge an M.A.C 2240 
 24 V DC oder 24 V AC 
 Pins 11, 12, 13, 23, 24 gegen Masse Pin 10 
 
 Ausgänge am M.A.C 2240, Eingänge an Maschine/Anlage 
 potentialfreie Kontakte  
 Pins 2, 14 (Alarm) 
 Pins 6, 19 (MOK1H) - 5, 17 (MOK2H) - 3, 16 (MOK3H) 
 Pins 6, 18 (MOK1V) - 4, 17 (MOK2V) – 3, 15 (MOK3V) 
 Pins 7, 20 (PMSR) 
 
 max. Belastung aller Kontakte 0,3 A, 48 V 

 
 

Warnung: 

Die an den Pins 21 (+12V) und 22 (GND 12) anliegenden 12 V DC 
dienen nur zum Anschluss des Interface-Testers G1289! Schließen 

Sie auf keinen Fall externe Verbraucher an diese Spannung an! 
Diese wären mit der Geräteelektronik galvanisch verbunden! Im 
Kurzschlussfall oder bei Überlastung kann die Messgaseinheit 

schaden nehmen. 
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1 

25 

14 

1     nc 
2     ALARM 
3     CMOK3 
4     MOK2V 
5     MOK2H 
6     CMOK1 
7     nc 
8     PMSR 
9     nc 
10   GND (Anlage) 
11   MRQ3 
12   MRQ1 

13   CRON 
14   CALARM 
15   MOK3V 
16   MOK3H 
17   CMOK2 
18   MOK1V 
19   MOK1H 
20   CPMSR 
21   +12 V 
22   GND 12 
23   AQUIT 
24   MRQ2 
25   nc 
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16 

15 
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A4 : Standard-Interfacekabel zwischen M.A.C 2240 und Maschine 
(Best.Nr. G03501) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Abb. A4 
 
1 Buchsenstecker, Sub-D, 25 polig 
2 27-adriges Farbkabel, LiYCY 0,34 mm² 
3 Aderendhülsen 
4 Kantenschutz 

200 mm

5000 mm

21 4

3
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A5 : Steckerbelegung Standard-Interfacekabel für M.A.C 2240 
(Bestell-Nr. G03501) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. A5 
Buchsenstecker Serie Sub-D, 25 polig 
mit 27-adrigem Farbkabel, LiYCY 0,34 mm² 
Aderkennzeichnung nach DIN 47100 
Gesamtlänge des Anschlusskabels  = 5000 mm, 
davon die letzten 200 mm aufgespleisst. 
 
1 Ausgänge von Maschine/Anlage/Steuerung , Eingänge an M.A.C 2240 
 24 V DC oder 24 V AC 
 
2 Ausgänge am M.A.C 2240, Eingänge an Maschine/Anlage 
 potentialfreie Kontakte  
 max. 0,3 A, 48 V 

 

 


